Hasta Yatakları Satış Yerleri 

Hasta yatağı birçok farklı firma tarafından üretilen ve satışı yapılan bir yatak türüdür. Bu yatakların 
satışı yapan yerler genellikle hastane malzemeleri satan yerlerdir. Türkiye'nin her yerinde bu satış 
yerlerini bulabilirsiniz. Hasta yatağı sağlıkla ilgili bir alan olduğu için satış işleminin oldukça çok olduğu 
bir alandır. Çünkü insanlar olarak en çok sağlığımıza değer vermekteyiz. Sağlıkla ilgili bir konu olduğu 
için de hasta yatağı satışı oldukça çok firma tarafından sağlanan bir alandır. Firmalar arası rekabet üst 
düzey olduğu için birçok farklı fiyatta hasta karyolası bulma şansına sahip olmaktasınız. Eski 
zamanlarda az firma sayısı olduğu için fiyat olarak hasta yatakları oldukça yukarılardaydı. 

Bu kadar çok firmanı olduğu bir alanda ürüne güvenip almak oldukça zor olmaya başlamıştır. 
Rekabetin yoğun olduğu hasta yatağı sektöründe bazı firmalar kaliteyi düşürerek fiyatlarda oldukça 
indirim yapmaktadır. Ucuz diye aldığınız bu ürünler hastanın sağlığı açısından iyi olmamaktadır. Hasta 
karyolası satın alırken kalitesine ve sağlamlığına dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Hasta yatakları 
genellikle elektrikle çalışmaktadır. Elektrikli motoru sayesinde hasta yatağı kolayca hareket 
edebilmektedir. Alacağınız yatağın motorunun kaliteli olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. 
Kalitesiz motorlu bir hasta yatağı çabuk bozulabilir ve hastanız mağdur olabilir. Kaliteli bir motorlu 
yatağı uzun süre kullanırsınız ve hastanız rahatça yatabilmektedir. Kaliteli motorun önemi buradan 
kaynaklanmaktadır. 

Hasta yatağının diğer önemli parçalarından biri de yan korkuluklarıdır. Yan korkuluk hastanın 
güvenliğini sağlar. Kalitesiz bir yan korkuluk kırılarak hastanızın yataktan düşmesini neden olabilir. Bu 
nedenle yatağınızı satın alırken yan korkuluğunun garantili ve sağlam olmasına önem verin. Başlık bir 
diğer parçadır. Bu parçada hastanın baş kısmının rahat etmesini sağlar. Kalitesiz bir başlık hastanızın 
baş kısmında sorunlar çıkarabilmektedir. Hasta yatağı satın alırken tüm bu etkenlere dikkat edilmeli, 
garantili ve sağlam bir ürün alınmalıdır. 





